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Eletromiografo Lynx

Introducao

A Eletromiografia (EMG)¢ uma técnica de monitoramento da atividade elétrica das
membranas excitdveis das células musculares, representando os potencias de agdo, deflagrados por
meio da leitura da tensdo elétrica ao longo do tempo (voltagem em fungdo do tempo).

O sinal analoégico captado no corpo humano ¢ convertido em um sinal digital. O sistema de

EMG ¢ composto por conversor analogico/digital, amplificadores, computador e eletrodos.

Montagem do equipamento

1) Conectar a fonte de alimentacdo (n°l) no conversor A/D (n°2) e na tomada. Certifique-se que a
fonte esta ligada, apertando o interruptor (liga/desliga). O led verde no conversor A/D ascendera.

2) Conectar o conversor A/D no computador (cabo de rede vermelho — n°3).

3) Conectar o ‘Hardkey” (ethernet) (n°4) no computador.

4) Inicializar o software no computador = AqDados (area de trabalho)



1)

2)

3)

Utilizacao do Software

Para configurar a aquisicao de dados, basta seguir as instru¢des abaixo, na ordem apresentada:

Parametros do ensaio: Permite editar o modo como sera realizada a aquisi¢do dos sinais. Definindo:

frequéncia de amostragem, duragao da aquisi¢do, tipo de ensaio, nome do arquivo onde serao

gravados os sinais aquisitados.

1.1 Na aba arquivo selecione o nome e o local onde o arquivo serd salvo (também ¢ possivel criar as
pastas antecipadamente no computador).

1.2 Na aba controle ¢ definida a frequéncia de amostragem, duragdo da aquisi¢ao e tipo do ensaio.

Entradas Analdgicas: habilite o nimero de canais desejados para a aquisicdo e nomeie cada um deles.

Sao permitidos 16 canais por aquisi¢do.

Executar o ensaio: na aba sheet € possivel observar a qualidade do sinal antes de iniciar a gravacao.

Para iniciar a gravacao ¢ necessario clicar no comando rec (bolinha vermelha). O ensaio sera gravado

até atingir o tempo de ensaio definido, ou pode ser interrompido a qualquer momento.

Obs. O eletromidgrafo Lynx utiliza eletrodos duplos descartaveis com distancia de 2 cm entre polos

(n°5) (www.miotec.com.br)



Padronizacoes de EMG

International Society of Electrophysiology and Kinesiology (http://isek.bu.edu)

Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles — SENIAM
(www.seniam.org)
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